
Verwendung des FreedomEdge Infusionssystems

FreedomEdge Spritzenantrieb
(komplett ausgezogen und offen)
•	komplett tragbares System
•	keine Batterien oder Elektrizität
•	konstanter, sicherer Druck

vollständig geschlossen

ausgezogen

Pumpennase  
(schützt die  
Schlauchverbindung)

Sichtfenster zum  
Verlauf der Infusion

Deckel schließen, um 
Infusion zu beginnen

Scharniere

Spritzenpusher (drückt den 
Spritzenkolben mit einem 
sicheren Druck, um das  
Medikament freizusetzen)

Luer-Halterung (positioniert die  
Luer Scheibe richtig und hält die  
Spritze in Position)

Luer-Scheibe (verhindert Kontamination  
und sichert die Durchflussrate) 

Spritzenfixierung (fixiert den 
Flansch der Spritze, um diese in  
der richtigen Position zu halten)

Medication BD 20 oder 30 ml Syringe

Dieser Flyer ersetzt nicht die Gebrauchs-
anweisung des verantwortlichen Herstellers. Bitte 
beachten Sie stets die originale Gebrauchsanwei-
sung, die jedem Produkt beiliegt.

Precision Flow Rate Tubing
(Prüfen Sie die F-Nummer der Schläuche.)

High-Flo sub.Q
Sicherheitsnadelset

Material vorbereiten

Die Fläche, auf der Sie Ihre 
Materialien bereitlegen, vor-
her desinfizieren. (QR-Code 
für Trainingsvideo scannen.)



Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch, bevor Sie mit der Infusion beginnen.

1  Desinfizieren
Arbeitsfläche für Infusion mit Alko
hol oder desinfizierender Seife und 
Wasser reinigen. Hände gründlich 
waschen und bei Bedarf Einweg-
handschuhe anziehen.

2  Schläuche und  
Nadeln prüfen
Vergewissern, dass die richtigen 
Präzisionsschläuche und High-Flo 
Nadelsets genutzt werden, die der 
Arzt verschrieben hat. Schläuche 
und Nadelsets überprüfen. Falls be
schädigt: entsorgen, ersetzen und 
an Hilfsmittelversorger wenden.

3  Spritze vorbereiten
Raumtemperatur des Medikaments 
sicherstellen. Anweisungen des Arz- 
neimittelherstellers lesen oder Hilfs- 
mittelversorger nach detaillierten  
Anweisungen zum Befüllen befra
gen. Bei Verwendung einer vorge
füllten Spritze mit Schritt 4 fortfah- 
ren. Bei Verwendung von Durch-
stechflaschen die BD 20 oder 30 ml- 
Spritze(n) mit der erforderlichen Do- 
sis befüllen.

4  Schläuche befestigen
1.	Schläuche bereitlegen. 
2.	Vorm Anschließen des Schlauch- 

sets und des High-Flo die steri-
len Kappen vom Ende entfernen. 
Bitte darauf achten, dass die En-
den nicht kontaminiert werden. 

3.	Sterile Kappe vom Luer-Scheiben- 
Ende des Precision Schlauchsets 
entfernen und an die Spritze an-
schließen.

5  Schlauch vorbereiten
Stets die Bedienungsanleitung des 
Herstellers befolgen. Medikamen-
tenspritze nehmen und den Kolben  
vorsichtig mit gleichmäßigem Druck  
nach unten drücken. Auf eine einzel- 
ne Nadel konzentrieren und versu-
chen, den Fluss zu stoppen, wenn 
sich die Flüssigkeit der Nadel nähert.  
Zwischen Flüssigkeit und Nadel soll- 
ten noch ca. 10 cm Abstand sein. 
Druck von der Spritze nehmen, um 
die Befüllung zu stoppen.

System und Infusionsset vorbereiten

6  Einstichstellen  
vorbereiten
Stelle(n) wählen, mit Alkohol reini-
gen und trocknen lassen. Vorsich-
tig die Kappe von der Nadelspitze 
entfernen, ohne dabei die Nadel zu 
berühren.

7  Einsetzen
Hautfalte bilden und jede Nadel im 
90°-Winkel in das subkutane Gewe
be einführen.

8  Sichern
Bedruckte Seite des Verbands ab
ziehen, um den Klebstoff freizule
gen. Nadel sichern, indem der Kle- 
beverband in der Mitte des Nadel
schmetterlings platziert wird. Nach 
außen über die Haut glätten.

Nadeln einsetzen

Luer-Scheibe

10 cm Hinweis: Überprüfung des Blutrückflusses
Lesen Sie in der Packungsbeilage Ihres Medikaments 
nach, ob die Überprüfung des Blutrückflusses ein erfor- 
derlicher Schritt ist. Falls ja, lesen Sie bitte die Freedom60 
Gebrauchsanweisung für zusätzliche Schritte.

Befüllung des Schlauchsets
Es wird empfohlen, die Nadeln trocken einzuführen, um 
Irritationen an der Stelle zu minimieren. Um das Medika-
ment am besten zu sehen, empfehlen wir, den Schlauch 
in einem gut beleuchteten Bereich gegen eine farbige 
Oberfläche zu halten. Schwarz oder Rot funktionieren 
am besten. Verwenden Sie den untenstehenden Bereich, 
um Ihr Set vor diesem farbigen Hintergrund zu befüllen.



Infusion starten und beenden

11  Starten der Infusion
1.	Um zu beginnen, den oberen De- 

ckel schließen. Die Infusion be-
ginnt sofort. 

2.	Die Infusion in regelmäßigen Ab-
ständen überwachen, indem Sie 
im Sichtfenster den Verlauf der 
Infusion kontrollieren. Zur Unter- 
brechung der Infusion einfach den  
Spritzenhalter öffnen. Zum Fort- 
setzen den oberen Deckel wieder 
schließen.

12  Beenden der Infusion
Sobald die Spritze vollständig ge-
leert und die Infusion abgeschlos-
sen ist, oberen Deckel öffnen, um  
die Pumpe auszuschalten. Leere  
Spritze und dazugehörigen Schlauch 
entfernen.

13  Nadel(n) entfernen
Nadel in Position halten und um-
liegenden Klebeverband abziehen. 
Nadel in gerader Bewegung entfer-
nen. Flügel über der Nadel schlie-
ßen und zuklappen. Falls erforder-
lich, jede Einstichstelle reinigen und  
mit einem Pflaster bedecken.

14  Verbrauchsmaterial 
entsorgen und reinigen
Alle Materialien wie vorgeschrieben 
entsorgen. Pumpe abwischen (sie-
he Gebrauchsanweisung für voll-
ständiges Reinigungsverfahren).

FreedomEdge befüllen

9  Pumpe öffnen
1.	FreedomEdge Pumpe zum Öff-

nen fest herauziehen, bis ein Kli-
cken zu hören ist. 

2.	Den oberen Deckel anheben, in-
dem Sie die Seite vom Sockel lö-
sen und bis zum Anschlag öffnen 
(siehe Abbildung auf dem Titel).  
Beim Aufziehen der Spritze von  
Hand: Spritzenkolben drücken und  
beobachten, wie sich der Schlauch 
füllt, wenn das Medikament sich 
der Nadel nähert. Druck von der 
Spritze nehmen, um Befüllung zu 
stoppen.

10  Vorbereitete Spritze 
befüllen
1.	Spritze mit der Skala nach oben 

zeigend in die Pumpe legen, so 
dass der hintere Spritzenflansch 
gegen die orangefarbene Sprit-
zenfixierung der Pumpe drückt, 
und sie leicht zurückschieben.

2.	Sicherstellen, dass der Spritzen
flansch im vorderen Teil der Spri
tzenaufnahme sitzt.

3.	Sicherstellen, dass der Schlauch 
(mit Luer-Scheibe) mit der Sprit-
ze verbunden ist. Luer-Scheibe so 
in die Nase des Spritzenhalters 
setzen, dass die Spritze fest im 
Spritzenhalter sitzt. Bei Bedarf  
Spritzenfixierung zurückziehen,  
um den Sitz der Luer-Scheibe in 
der Nase des Spritzenhalters zu 
unterstützen.

Hinweis: Laden und Entfernen der Spritze
Sie sollten keine große Kraft aufwenden müssen, um die 
Spritze zu laden oder zu entfernen. Sie können den kor-
rekten Sitz durch leichtes Ziehen an der Spritze prüfen. 
Sie bleibt an ihrem Platz, wenn sie richtig angebracht ist.

Hinweis: Verwendung von Spritzen
Vergewissern Sie sich beim Schließen des Spritzen-
vorsatzes, dass der obere Deckel vollständig ausge-
fahren ist und mit dem unteren Teil bündig abschließt. 

Wenn Sie mehrere Spritzen verwenden: Sobald die 
erste Spritze leer ist, öffnen Sie die FreedomEdge. 
Entfernen Sie die Spritze und verbinden Sie eine wei-
tere Spritze mit dem Luer-Disc-Ende des Präzisions-
schlauchsets. Laden Sie die Spritze und schließen Sie 
den Spritzenantrieb, um die Infusion fortzusetzen.

Indikationen für den Gebrauch

Das FreedomEdge Infusionssystem ist für Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder indiziert, denen eine Infusions-
therapie mit subkutan verabreichten Immunglobulinen 
gemäß den Infusionsraten und -volumen pro Infusions-
stelle laut Kennzeichnung des zugelassenen Medika-
ments verschrieben wurde.

Luer- 
Scheibe

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2. Sichtfenster



Kompakte Infusionslösung für kleinere Dosierung: Die 
FreedomEdge Infusionspumpe wurde für einfache subku-
tane Infusionen zu Hause entwickelt. Sie ermöglicht Pati-
entinnen und Patienten, ihr Leben frei zu gestalten und ihre 
Behandlung mühelos selbst durchzuführen.

•	 für Infusionen mit kleinerem Volumen (< 30 ml) und wie-
derkehrende Anwendungen

•	 kompakt und tragbar
•	 einfache Handhabung – einsetzen, schließen und starten
•	 kompatibel mit BD 20/30 ml-Spritzen und Hizentra 20 ml- 

Fertigspritzen
•	 zugelassen für subkutan verabreichte Immunglobuline und 

Medikamente zur Behandlung der paroxysmalen nächtli-
chen Hämoglobinurie (PNH)
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Hinweis: Der Inhalt wurde aus dem Mar-
ketingmaterial von KORU Medical Systems  
übernommen – die Übersetzung erfolgte 
durch Mediq Diabetes. Vor dem Gebrauch 
bitte stets die Gebrauchsanweisung des 
Produkts beachten.

© 2025 KORU Medical Systems.  
Alle Rechte vorbehalten.

Produktübersicht

Artikelbezeichnung Art.-Nr.

1  Spritzeninfusionspumpe  
mit Transportbeutel

F10020 

2 Ersatz-Transportbeutel 
(blau)

347400 

1

Artikelnummern für SCIg Durchflussschläuche:
Die gängigsten Durchflussschläuche

F275 F420 F500 F600 F900 F1200 F2400
slow flow moderate flow rapid flow

Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Very Low Flow F0,5 / F1 / F2 / F3 / F3,8 / F5 /  
F8 / F10 / F15

Low Flow F30 / F45 / F60 / F120 / F180

High Flow F275 / F420 / F500 / F600 /  
F900 / F1200 / F2400

Für Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit: Das Precision  
Flow Rate Schlauchsystem steuert die Infusionsgeschwin
digkeit der Freedom Spritzen-Infusionssysteme. In Kombi-
nation mit dem sicheren Druck der Freedom Infusionssys-
teme gewährleistet Precision eine präzise Abgabe, die in 
Echtzeit auf die Bedürfnisse des Patienten reagiert.

•	 entwickelt zur Reduzierung von Kontamination
•	 reduziert das Risiko von Freifluss, Bolusgabe oder Über-

dosierung zu reduzieren
•	 ermöglicht der Infusionspumpe, die Flussrate je nach Rück

druck im Körper anzupassen
•	 verschiedene Optionen für unterschiedliche Infusionszeiten

2

Die Technik der Freedom Infusionspumpen ist so konzi-
piert, dass die Infusion verlangsamt wird, je nachdem, 
wie gut der Körper die Medikamente aufnimmt. Dieser 
Vorgang, bekannt als DynEQR (Dynamic equilibrium), 
reagiert auf den Druckanstieg an der Infusionsstelle, 
um einen sicheren Druck während der gesamten Infusi-
on zu gewährleisten.

Dynamische Druckanpassung

So erreichen Sie das Mediq Diabetes Team:
Mediq Diabetes GmbH
Höchster Straße 82
65835 Liederbach

Kostenlose Servicenummer 0800 1472587 
Mo–Fr von 8.00–17.30 Uhr

bestellungen@mediq.com

www.freedom-systems-deutschland.de


